is 


LG) ce) } 
ak “peas Josue 


. V5B 
V2 |2AT7 a V2 6AWB (EZ) 


AMPLITUDE 


9 
2002 = tisy 1 MEG 66n 1 MEG 1OK IW 100K 5- 20 UF 
°) ke 


Qo = © ead t © 


ADJ. y SINE- SQUARE WAVE GENERATOR 


| MODEL 1IG-82 


O 
i 
LHe, WAVEFORM ourput 
C4) ADJ. a9) SIGNAL 
q3000 339° ] = 
@ew Oo O 5000 | 
=" 
22k ~ me = = = 
| 
ee te | 
SINE 
° o ; 4 FD WAVE | 
\ @) ! ell 
1 P, ! i 
! I OUTPUT 
1 SIGNAL ‘ 
: 
' ADJ. | Ley 1 1 
i} 1 ' 
I (OF) ISLUF 1 ‘ 
' 
I PLATE I 
OF V3 
Ba | env + 
SHIELDS = 
t 7-35uurF dg ———a SCHEMATIC eos THE cle 6cite = FILOT, 6AW8 ~—sIZAT7 | 
| FLATNESS I HEATHKIT > 
\ , 
| 
I 


4) @) 
x: 
() ©) 


ALL RESISTORS 1/2 WATT UNLESS MARKED OTHERWISE. 
4 VOLTAGE VARIES-OEPENDS ON SYMMETRY CONTROL. 
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